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Centralni laboratof - zkusebna Teplice L 10183

Tolstého 447, 415 03 Teplice - Retenice

tel.: +420 602 115 450, e-mail: rubas@tzus.cz, www.tzus.eu
Laboratof radionuklidd ¢. m.: 113

PROTOKOL ¢. 040-075696

Méreni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidii ve stavebnich materialech.

Zakladni udaje: Udaje o vzorkulvzorkovaném stavebnim materialu:
Objednatel: Technicky a zku$ebni ustav Cislo vzorku zkugebny Teplice/ VZ 040 231953
stavebni Praha, s.p. Cislo vzorku objednatele: 1177
Adresa: pobocka Ostrava - 0700
U Studia 14
) 700 30 Ostrava - Zabfeh
1CO: 00015679 Vzorek: CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
Vyrobna: Cement Hranice a.s. Druh materialu: cement, vapno, sadra
Adresa: Bélotinska 288, Misto odbéru: Sila cementu — Cement Hranice a.s.
753 01 Hranice | Mésto
Cislo zakazky zkusebny Datum vyroby: 06-08/2023
Teplice/Cislo zakazky Z 040 23 0319 Datum odbé&ru/datum pfijeti: 06-08/2023
objednatele: Z070 20 0320 Datum pijeti: 17.08.2023
Datum méfeni: 06.09.2023
Uéel pouziti:
Popis zplUsobu odbéru: Bodové odbéry z expedice cementu
Suseni vzorku: neuvedeno
Informace o Upravé vzorku Homogenizace

mimo laboratof:
Povoleni k mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materialech bylo udéleno Technickemu a zkuSebnimu Ustavu stavebnimu
Praha, s.p. — pobodce Teplice Rozhodnutim Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost &. . SUJB/OPZ/16533/ 2008 ze dne 15.07.2008 a s platnosti na
dobu neurditou.
Vysledek zkousky:
Nazev zkusebni metody: Méreni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi 226Ra, 40K, 228Th gamaspektrometricky. Stanoveni indexu
hmotnostni aktivity vypottem z naméfenych hodnot
Identifikace zkuSebni metody: DR-RO-5.2 M&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnim materialu - Doporugeni SUJB DR-RO-5.2
(Rev. 0.0) ze dne 1.11.2017, &.j. SUJB/OS/18895/2017

Popis zkousky: Vzorek byl méfen ve standardni Marinelliho nadobé& 450 ml po ustaveni radioaktivni rovnovahy detekénim systémem
EMS-1 sh, v.€.: 9611 vyrobce EMPOS, s. r. 0. Praha

Odpovédny pracovnik: Ing. Pavel Rubas, Ph.D. (Rozhodnuti SUJB o udéleni opravnéni ZOZ &. j. SUJB/OPR/21914/2018)

Vzorek odebral/pfevzal: Odebral Ing. Janota (Cement Hranice a.s.); Pievzal p. Vesely (za TZUS);

Misto provedeni zkousky: Laboratof zkuSebny Teplice

Vysledky méfeni: Vysledky zkou$ek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. V nasledujici tabulce jsou uvedeny stanovené hodnoty

hmotnostni aktivity méfenych pfirodnich radionuklidd a index hmotnostni aktivity 1", dle Vyhlasky 422/2016 Sb.

PFirodni radionuklid Naméfena hmotnostni aktivita ,a“ [Bq-kg™'] g’ﬂﬁ:g‘e";f’;"foszt;‘:r:zg‘ﬁgls'tog"n‘l’:frﬁ
Ra-226 a Ra 50 + 11 0,35 + 0,10
Th-228 aTh 23+5 226g, . 2287, 40,
K-40 ak 209 + 55 300 ' 200 ' 3000

ZkuSebni zafizeni:
Scintilaéni detektor NaJ/Tl 50 x 50 mm, MCA 1256), ev.&.260, ovéfeny podle Zakona o metrologii &. 505/1990 Sb. - Ovéfovaci list CMI &. 1054-PS-40189-
21z 20.12.2021, platny do 31.12.2023. Pouzité pristroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného planu zkusebny Teplice.

Vyrok o shodé (hodnoceni vysledki):

Index hmotnostni aktivity nepfevySuje hodnotu / = 1, kterou stanovi vyhlaska &. 422/2016 Sb. pro stavebni materialy uzivané pro stavby s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi. Bylo pouZito pravidlo podle 6.2 Doporuéeni SUJB DR-R0O-5.2 (Rev. 0.0). Uvedena rozsifena nejistota je souginem kombinované
standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdélenj .gqp_g\;qidé;..ﬁmﬁr‘yt\’ pfiblizné 95%.

Vypracoval: / / ,.{fg,ts“f;ﬁa”a“éhvtéiﬁliz\

Ing. Pavel Rubag™h.D.
drzitel ZOZ, zkuSebni techdik — specialista,
1. statutarni zastupce feditele podniku

Ing. Pavel Barto
vedouci zkudebny

Vytisk €.: Teplice, dne 06.09.2023
Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydava se v 1 vytisku. . p,
Prohlaseni: Vysledky zkou$ek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke Zkousenemu predmeétu a nenahrazuji jiné dokumenty.

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol réprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s. p., Centralni laborator

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budé&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. uctu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz
Zapséano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vlozka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679




